
Cermaq Norway AS
Vann Settefiskanlegg
Att: Marit Holm Hansen
Gjerbakknes
8286  NORDFOLD

Dato: 18.01.2019
2019-139Prøve ID: 
ver 1

ANALYSERESULTATER

Gjelder: Settefiskanlegg

Prøvemottak: 08.01.19 Analyseperiode: 08.01.19 - 18.01.19

2019-139-1 Vann før evt. behandling 07.01.19Tatt ut: 
Cermaq avd DypingSted: 

F1N)

Parameter Metode Resultat GrenseverdiVeil.Enhet Måleusikkerhet
pH, surhetsgrad NS-ISO 10523 6,5 6,5 - 9,5 ± 0,2
Temperatur ved avlest pH* NS-ISO 10523 22,6 °C
Konduktivitet (25gr C) NS-ISO 7888 3,00 mS/m <250 ± 0,30
Turbiditet NS-EN ISO 7027 0,47) FNU <1 ± 0,2
Alkalitet Intern 0,06 mmol/l ± 0,02
Tot Nitrogen NS 4743 110 µg/l ± 28,0
Nitrat + Nitritt NS 4745 2. utg. 48 µg/l N <10000 ± 15
Klorid NS-EN ISO 10304-1 5,1 mg/l <250 ± 0,8
Sulfat, SO4 2- NS-EN ISO 10304-1 1,7 mg/l <250 ± 0,3
Total organisk karbon* NS-EN 1484 1,502) mg/l
Kalsium NS-EN ISO 17294-2 1,1 mg/l ± 0,2
Magnesium NS-EN ISO 17294-2 0,57 mg/l ± 0,11
Natrium NS-EN ISO 17294-2 2,8 mg/l <200 ± 0,6
Kalium NS-EN ISO 17294-2 0,31 mg/l ± 0,06
Jern NS-EN ISO 17294-2 7,4 µg/l <200 ± 1,1
Kobber NS-EN ISO 17294-2 5,9 µg/l <2000 ± 0,89
Mangan NS-EN ISO 17294-2 <1,0 µg/l <50
Aluminium NS-EN ISO 17294-2 27 µg/l <200 ± 4
Aluminium, reaktivt* CFA <102) µg/l
Aluminium, ikke labilt* CFA <102) µg/l
Aluminium, labilt* CFA <102) µg/l

*) Prøvesvar er ikke akkreditert < betyr: Mindre enn
7) 1 FNU er det samme som 1 NTU, ref Drikkevannforskriften
2) Utført av eksternt laboratorium, ALS Lab Group

F1N) Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Liv Nesset
Teknisk leder kjemi

 

Kopi til
Cermaq Norway AS, Solfrid Henriksen, Gjerbakknes, 8286  NORDFOLD (E-mail)

Prøvetaking er ikke akkreditert.
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